Vertex 70V操作手册

1、 打开OPUS操作软件， 
[image: ]
输入密码为“OPUS”，点击登录；
[image: ]
点击OK进入。
[bookmark: _GoBack]
2、 点击菜单栏“测量”，选择 “高级测量”选项，点击“高级选项”在 “文件名”处，修改“样品名 日期（年月日） 姓名”，在“路径”修改存储路径。
[image: C:\Users\yejin\AppData\Local\Temp\WeChat Files\56ea2d3cb284ef196d9e2cb7e4f4578.png]
3、 根据实验需求设置背景和样品扫描时间、保存数据波数范围，以及结果谱图的类型和要保存的数据块。
4、 点击“光学设置”设置仪器参数。（此部分参数修改建议咨询管理员。）
[image: C:\Users\yejin\AppData\Local\Temp\WeChat Files\f1dd36e86ca609cffe2fad459664153.png]
5、 点击“基本设置”设置，修改“操作者名称”、“样品描述”以及“样品形态”。实验过程光学腔保持真空度为0hPa，只需点击样品腔放气，放入参比样品（需要真空测量点击样品腔抽气），点击“测量背景单通道光谱”。
[image: C:\Users\yejin\AppData\Local\Temp\WeChat Files\014e52af6f423506733fab3ed761c51.png]
6、 拿出参比样品，放入样品，点击“测量样品单通道光谱”。
7、 测试完成后保存数据，并做好登记，带走个人物品。
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